Tests / Analits Pielaujamie mérka RaZotija iegitie dati kontrolés SIA “Dobeles un
CV% saskapi ar CV% apkirtnes
NCCLs EPS-T2 PCCC1 PCCC2 slimnica®
laboratorija
CV% .
Analizatoram |
Cobas Integra 400 plus l
ALAT <a 15 1,9 2,55 |
ASAT <4 1,7 1,5 3,27 ]
Amilaze <5 1,4 1,4 2,57
ALP <4 2,1 1,7 1,45 B
GGT <5 1,8 1,3 282 ]
Lipaze <4 2,7 3,2 4,0 - —I'
CK-NACK <3 1.9 2,0 265
LDH <5 1,1 1,1 2,47 ]
Glikoze <3 1,2 1,2 2,26 L
Kop.Bilirubins <3 2,1 0,8 2,66
Tiesais Bilirubins <3 1,6 1,0 4,31 N
Albumins <4 2,87 2,93 2,94
Total Proteins <2 2,4 1,7 2,55 T
Urea 5 <3 3.9 2,8 2,33
Kreatinins <5 3,1 1,4 376
Urinskabe <3,5 1,7 1,6 2,5 o
Kopéjais Holesterins <3 19 1.4 2,95
ABL-Holesterins <5 1,13 0,7 1,39
ZBL-Holesterins <5 2,7 2,3 1,88 .
Trigliceridi <3 19 1,9 272 o
Kalcijs <2 1,8 1,9 2.36 T
Dzelzs <4 1,3 1,3 2,53 o
Fosfors <3 2,5 2,4 1158 .
Magnijs <3 2,9 2,3 1,75
Etanols <5 2.4 R 20 B
CRO <5 2,9 2,7 342 ]
ASO <6 4,1 53 3.20 .
RF <10 14 1,5 3,0 B
HbA1C <4 1,3 1,0 2.99 o
Ferritins <8 7,8 3,4 2,85
D-Diméri <6 3,3 3,6 2,85 d
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RTests / Analits

Pielaujamie m&rka

RaZotaja iegitie dati kontroles

SIA “Dobeles un

CV% saskana ar CV% apkartnes
Razotiju Coulter 6C Coulter 6C slimnica”
CellCOntrol CellControl laboratorija
Level 3 Level 2 CV%
Analizitoram
Coulter 6C
WBC <3,0 1.2 0,974 1,242
RBC <1,5 1,009 0.49 0,873
HGB <1,5 1,1 0,61 0,726
HCT <2,0 1,3 1,12 0,931
MCV <1,0 0,55 0.95 0,993
MCH <2,0 0,481 0,48 1,263
MCHC <2,0 0,616 1,16 0,921
PLT <3,5 1,9 1,65 1,277
RDV-CV <2.,5 1,2 2,13 1,97
MPV <2,5 0,68 0,69 1,34
Neitrofilie % <3,5 3,9 1,17 2,02
Limfociti % <15 5,75 8,08 3,71
Monociti % <10 8,50 12,16 6,31
| Eozinofilie % <15 14,61 16,68 13,99
Bazofilie %
Analizatoram
RapidPoint 500 RAPIDQC RAPIDQC
SIEMENS LEVEL 1 SIEMENS LEVEL 3
Ph 0.085 0,061
PCO2 2,9 2,8 2,19 0,116
PO2 2,9 2,85 2,57 1,67
Na+ 1,0 0.86 0,97 1,19
K+ 0,5 0,47 0,35 0,84
Cl- 1,0 0,82 1,08 0,577
Analizatoram
COBAS e-411 PC Tumor Marker | PC Tumor Marker
™1 ™ 2
Troponins T-hs 54 3,4 2,0 4,515
TSH 54 3,5 4,2 3,97
FT4 7.6 1,8 2,9 3,52
PSA 3,2 2,7 2,9 3,25
CEA 5,4 3,6 3,0 5,252
CA-125 4,8 2,5 2,1 4,5
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